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Manual de Usuario 
Si incluye, Dirigido a distribuidores y 
usuarios, va dentro del empaque del 
dispositivo médico, describiendo el buen 
uso ,Ensamblado, Consejos de seguridad, 
Mantenimiento, Precauciones y Plan de 
Ejercicios Físicos. 

Garantía 
1 Año sobre estructura en acero, No cubre 
Rodamiento, tapicería o mal uso del 
dispositivo medico 

100 kg 17 kg 
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Reposa Pies en 
Aluminio fijos 

Reposa Brazos Fijo 

) Marco de Acero Cromado 

Silla de Ruedas --- 

1rn1 1W1 ~- ~- 
87 cm 48 cm 7,9" 22.8" 

Características 

46cm 65cm 

1-1 

Llantas Macizas 

Ruedas con Radio 

Tapicería en PVC 

Indicada para personas con dificultad 
para mantener la posición bípeda y 
realizar la marcha, facilita el traslado 
del paciente de un lugar a otro. 

Silla de Ruedas 
Estándar 

Reg. Sanitario: 2016DM-0015030 

Ref PH8009 


